[image: image1.jpg]of Eﬂ?gug'zsekie Rzeczpospolita Unia Europejska
. P€) . . Polska Europejski Fundusz Spoteczny
Wiedza Edukacja Rozwdéj






Elbląg dnia 20.02.2023 r.

SG.261.1.1.16.2023.DD
Strona internetowa
Wykonawca

W trakcie prowadzonego postępowania na dostawę urządzeń do całodobowej teleopieki domowej oraz świadczenia usługi całodobowej teleopieki domowej Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:
Pytanie nr 1:
Urządzenie typu opaska czy zegarek nie może spełnić prawidłowych warunków pomiaru saturacji. Monitoring saturacji przez opaskę według lekarzy i opracowań naukowych jest bardzo nieprecyzyjny i nie może zostać użyty do oceny stanu "użytkownika". Dodatkowo temperatura skóry na nadgarstku i przedramieniu nie koresponduje z faktyczną temperaturą ciała i jest bardzo podatna na czynniki zewnętrzne. 

W związku z powyższym, Wykonawca wnosi o usunięcie wymogu monitorowania saturacji jako obligatoryjny tym bardziej, że Ministerstwo w opisie programu nie określiło, że opaski życia muszą spełniać wszystkie wymagania funkcjonalne programu.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający nie zmienia zapisów w tym zakresie.
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Oś Priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym
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